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補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

PCPSあるいはECMOによる補助循環をおこなっていますか？ 
（対象：アンケートへの回答を「許可」された 476施設）

はい 
466 施設（97.9％）

いいえ 
10 施設（2.1％）
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2017 2015

2013 2011

PCPSあるいはECMOによる補助循環をおこなっていますか？

N=471施設 
無回答：6施設

はい 
453 施設
（97.4％）

いいえ 
12 施設（2.6％）

N=403施設 
無回答：0施設

はい 
382 施設
（97.8％）

いいえ 
21 施設（5.2％）

N=476施設 
無回答：0施設

はい 
466 施設
（97.9％）

いいえ 
10 施設（2.1％）

アンケート2011
データなし
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補助循環（PCPS・ECMO）症例数の分布
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2015年：4,921 件

2016年：5,524 件

施設

施設
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補助循環症例数（分布）の推移

50

100

150

200 2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015 2016

0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-
2009 38 144 72 34 23 11 9 5 4 2 0 2
2010 34 135 86 36 16 20 8 5 3 2 1 1
2011 11 161 82 54 26 12 8 7 3 3 2 2
2012 14 147 89 49 32 15 5 6 8 2 2 2
2013 44 174 100 44 36 18 17 10 4 2 3 5
2014 43 163 95 51 39 21 14 13 5 4 4 5
2015 44 166 83 59 42 24 16 11 10 5 5 1
2016 25 163 87 70 40 16 22 11 17 4 5 6

アンケート 対象年 年間症例数 対象施設数
アンケート2011 2009 2,893 件 N=357 施設2010 2,957 件
アンケート2013 2011 3,528 件 N=382 施設2012 3,650 件
アンケート2015 2013 4,375 件 N=459 施設2014 4,666 件
アンケート2017 2015 4,921 件 N=476 施設2016 5,524 件
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年別の補助循環症例数（分布）
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成人症例と小児症例

成人のみ 
379 施設（81.3％）

成人+小児 
64 施設（13.7％）

小児のみ 
11 施設（2.4％）

N=466 施設

症例なし 
12 施設（2.6％）
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成人症例と小児症例

2017 2015

2013 2011

64 施設
（13.7％）

11 施設
（2.4％）

成人症例のみ 成人+小児 小児のみ 症例なし

N=466施設 
無回答：0施設

12 施設（2.6％）

379 施設
（81.3％）

N=459施設 
無回答：4施設

360 施設
（79.1％）

7 施設（1.5％）

88 施設
（19.3％）

294 施設
（77.0％）

81 施設
（21.2％）

7 施設（1.8％）

N=382施設 
無回答：0施設

アンケート2011
データなし
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補助循環（PCPS・ECMO）の分布（成人，小児症例別）
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46 小児症例：543 件

N=443 施設

N=75 施設

2015年：4,661 件 
2016年：5,241 件

2015年：260 件 
2016年：283 件
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補助循環装置の保有台数をお答えください

N=466 施設
無回答：10 施設

施設

施設
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各年のインシデント・アクシデント発生件数
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2015年 2016年 total

補助循環症例数 4,921 件 5,524 件 10,445 件

患者影響レベル 
（0） 51（1.04%） 45 （0.81%） 96（0.92%）

患者影響レベル 
（1～ 3a） 92（1.87%） 123 （2.23%） 215（2.06%）

患者影響レベル 
（3b～5） 12（0.24%） 25 （0.45%） 37（0.35%）

total 155（3.15%） 193 （3.49%） 348（3.33%）

補助循環に関するインシデント・アクシデントの発生件数（発生率）
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アンケート2017 アンケート2015 アンケート2013

2015年 2016年 total 2013年 2014年 total 2011年 2012年 total

人工心肺 
症例数

4,921 
件

5,524 
件

10,445 
件

4,375 
件

4,666 
件

9,041 
件

3,528 
件

3,650 
件

7,178 
件

患者影響 
レベル 
（0）

51 
1.04%

45 
0.81%

96 
0.92%

94 
2.15%

94 
2.01%

188 
2.08%

44 
1.25%

48 
1.32%

92 
1.28%

患者影響 
レベル 

（1～ 3a）

92 
1.87%

123 
2.23%

215 
2.06%

112 
2.56%

128 
2.74%

240 
2.65%

78 
2.21%

86 
2.36%

164 
2.29%

患者影響 
レベル 
（3b～5）

12 
0.24%

25 
0.45%

37 
0.35%

14 
0.32%

25 
0.54%

39 
0.43%

14 
0.40%

18 
0.49%

32 
0.45%

total 155 
3.15%

193 
3.49%

348 
3.33%

220 
5.03%

247 
5.29%

467 
5.17%

136 
3.85%

152 
4.16%

288 
4.01%

補助循環に関するインシデント・アクシデントの発生件数と発生率
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突然の送血ポンプ停止もしくは流量低下 
を経験したことがありますか？

ある 
62 施設（13.5％）

ない 
397 施設（86.5％）

患者影響レベル 件数 発生率*

1～3a 58 0.56%

3b～5 14 0.13%

無回答：20施設
* 2年間の補助循環症例数（10,445件）に対する発生率

 

N=466 施設 無回答：7 施設
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JaSECT 安全対策委員会

どのようなインシデントもしくはアクシデントでしたか？　 
各々の件数をお答え下さい（複数回答可）

ドライブモータ（遠心ポンプ）の異常

ローラーポンプの異常

ヘッドの破損・不良

ポンプヘッドのセット不良（脱落など）

凝血（回路・カニューレも含む）

カニューレトラブル（折れ曲がりなど）

不明

その他
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3

対象：69 施設 
（無回答：12 施設）

件



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

インシデントもしくはアクシデント発生時にとった対応は？ 
各々の件数をお答え下さい（複数回答可）

装置の交換

ポンプヘッドのみの交換

人工肺の交換

回路の交換

カニューレの交換

離脱した

そのまま使用した

装置の再起動

その他
0 10 20 30 40

37

2

27

2

6

20

8

0

7

対象：69 施設 
（無回答：12 施設）

件
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突然の送血ポンプ停止もしくは流量低下 
に関するインシデントもしくはアクシデントを経験したことがありますか？

2017 2015

2013 2011

N=357施設 
無回答：10施設

ある* 
29 施設（8.4％）

ない 
318 施設
（91.6％）

* アンケート2011は 
「突然のポンプ停止」のみ

N=459施設 
無回答：3施設

ある 
69 施設（15.1％）

ない 
387 施設
（84.9％）

N=382施設 
無回答：1施設

ある 
99 施設
（26.0％）

ない 
282 施設
（74.0％）

N=466施設 
無回答：7施設

ある 
62 施設（13.5％）

ない 
397 施設
（86.5％）
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アンケート2017 アンケート2015 アンケート2013

患者影響レベル 件数 発生率* 件数 発生率** 件数 発生率***

0 ̶ ̶ 34 0.38% 34 0.47%

1～3a 58 0.56% 58 0.64% 85 1.18%

3b～5 14 0.13% 3 0.03% 8 0.11%

無回答：20施設 無回答：10施設 無回答：10施設

* 10,445件 に対する発生率 ** 9,041件 に対する発生率 *** 7,178件に対する発生率

突然の送血ポンプ停止もしくは流量低下に関するインシデント発生率
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流量センサー 
に関するインシデントもしくはアクシデントを経験したことがありますか？

ある 
43 施設（9.4％）

ない 
414 施設（90.6％）

患者影響レベル 件数 発生率*

0 52 0.50%
1～3a 15 0.14%
3b～5 1 0.01%

無回答：11施設
* 2年間の補助循環症例数（10,445件）に対する発生率

 

N=466 施設 無回答：9 施設
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どのようなインシデントもしくはアクシデントでしたか？　 
各々の件数をお答え下さい（複数回答可）

流量センサーの破損

取り付け忘れ

取り付け間違い

流量表示の誤り

センサーの外れ

その他（不明の場合も含む）

0 10 20 30 40 50
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23

対象：52 施設 
（無回答：10 施設）

件



補助循環（PCPS・ECMO）
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インシデントもしくはアクシデント発生時にとった対応は？ 
各々の件数をお答え下さい（複数回答可）

流量センサーの交換

流量センサーの取り付け

他の流量計を使用

センサーの付け直し

装置本体の交換

その他

0 10 20 30 40 50

2

8

29

1

7

23

対象：52 施設 
（無回答：11 施設）

件
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N=459施設 
無回答：10施設

ある 
91 施設（20.3％）

ない 
358 施設
（79.7％）

N=382施設 
無回答：1施設

ある 
68 施設（17.8％）

ない 
313 施設
（82.2％）

N=466施設 
無回答：9施設

ある 
43 施設（9.4％）

ない 
414 施設
（90.6％）

アンケート2011
データなし

2015

2013 2011

2017

流量センサー 
に関するインシデントもしくはアクシデントを経験したことがありますか？
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アンケート2017 アンケート2015 アンケート2013

患者影響レベル 件数 発生率* 件数 発生率** 件数 発生率***

0 52 0.50% 102 1.13% 66 0.92%

1～3a 15 0.14% 22 0.24% 10 0.14%

3b～5 1 0.01% 0 0% 1 0.01%

無回答：11施設 無回答：13施設 無回答：4施設

* 10,445件 に対する発生率 ** 9,041件 に対する発生率 *** 7,178件に対する発生率

流量センサーに関するインシデント発生率
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「回路内への空気の引き込み」 
を経験したことがありますか？

ある 
47 施設（10.2％）

ない 
415 施設（89.8％）

患者影響レベル 件数 発生率*

1～3a 49 0.47%

3b～5 9 0.09%

無回答：7施設
* 2年間の補助循環症例数（10,445件）に対する発生率

 

N=466 施設 無回答：4 施設
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どのようなインシデントもしくはアクシデントでしたか？　 
各々の件数をお答え下さい（複数回答可）

回路破損による空気の引き込み

カニューレからの引き込み

操作ミスによる脱血側からの引き込み

操作ミスによる脱血側からの引き込み

プライミング等の空気除去不足

回路が外れた

その他（不明の場合も含む）

0 10 20 30 40 50
20

1

4

0

13

20

2

対象：51 施設 
（無回答：4 施設）

（CRRT 回路等の接続）

（プライミングラインの三方活栓）

件
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インシデントもしくはアクシデント発生時にとった対応は？ 
各々の件数をお答え下さい（複数回答可）

カニューレや回路からの空気除去

回路（一式）を交換

低体温

経過観察

頭を下げるなど体位変換

その他

0 10 20 30 40 50

5

3

7

1

13

37

対象：51 施設 
（無回答：5 施設）

件



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

回路内への空気の引き込み 
に関するインシデントもしくはアクシデントを経験したことがありますか？

N=459施設 
無回答：7施設

ある 
57 施設（12.6％）

ない 
395 施設
（87.4％）

N=382施設 
無回答：1施設

ある 
68 施設（17.8％）

ない 
313 施設
（82.2％）

N=466施設 
無回答：4施設

ある 
47 施設（10.2％）

ない 
415 施設
（89.8％）

アンケート2011
データなし

2015

2013 2011

2017
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アンケート2017 アンケート2015 アンケート2013

患者影響レベル 件数 発生率* 件数 発生率** 件数 発生率***

0 ̶ ̶ 28 0.31% 28 0.39%

1～3a 49 0.47% 49 0.54% 52 0.72%

3b～5 9 0.09% 4 0.04% 10 0.14%

無回答：7施設 無回答：8施設 無回答：4施設

* 10,445件 に対する発生率 ** 9,041件 に対する発生率 *** 7,178件に対する発生率

回路内への空気の引き込みに関するインシデント発生率
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意図しない回路からの出血 
を経験したことがありますか？

ある 
46 施設（10.0％）

ない 
412 施設（90.0％）

患者影響レベル 件数 発生率*

1～3a 58 0.56%

3b～5 4 0.04%

無回答：10施設
* 2年間の補助循環症例数（10,445件）に対する発生率

 

N=466 施設 無回答：8 施設



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

どのようなインシデントもしくはアクシデントでしたか？　 
各々の件数をお答え下さい（複数回答可）

送血回路の三方活栓からの出血

遠心ポンプ、回路、人工肺などの破損

回路が外れた

プライミングラインから誤って出血

CRRT回路等の接続，操作ミス

使用していた鉗子が外れた

その他

0 10 20 30 40 50
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2
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9

41

対象：54 施設 
（無回答：9 施設）

件
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インシデントもしくはアクシデント発生時にとった対応は？ 
各々の件数をお答え下さい（複数回答可）

回路（一式）を交換

破損部分を交換

操作ミスを修正した

経過観察

その他

0 10 20 30 40 50

9

11

27

6

5

対象：54 施設 
（無回答：12 施設）

件
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意図しない回路からの出血 
に関するインシデントもしくはアクシデントを経験したことがありますか？

2017 2015

2013 2011

N=357施設 
無回答：10施設

ある 
43 施設
（12.4％）

ない 
304 施設
（87.6％）

N=459施設 
無回答：7施設

ある 
39 施設
（8.6％）

ない 
413 施設
（91.4％）

N=382施設 
無回答：0施設

ある 
40 施設
（10.5％）

ない 
342 施設
（89.5％）

N=466施設 
無回答：8施設

ある 
46 施設（10.0％）

ない 
412 施設
（90.0％）



補助循環（PCPS・ECMO）
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意図しない回路からの出血に関するインシデント発生率

アンケート2017 アンケート2015 アンケート2013

患者影響レベル 件数 発生率* 件数 発生率** 件数 発生率***

0 ̶ ̶ 25 0.28% 36 0.50%

1～3a 58 0.56% 18 0.2% 16 0.22%

3b～5 4 0.04% 1 0.01% 2 0.03%

無回答：10施設 無回答：10施設 無回答：2施設

* 10,445件 に対する発生率 ** 9,041件 に対する発生率 *** 7,178件に対する発生率



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

カニュレーションに伴う 
インシデントもしくはアクシデントを経験したことがありますか？

ある 
71 施設（15.5％）

ない 
386 施設（84.5％）

患者影響レベル 件数 発生率*

0 13 0.12%
1～3a 66 0.63%
3b～5 31 0.30%

無回答：16施設
* 2年間の補助循環症例数（10,445件）に対する発生率

 

N=466 施設 無回答：9 施設



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

どのようなインシデントもしくはアクシデントでしたか？　 
各々の件数をお答え下さい（複数回答可）

送血カニューレの脱落

脱血カニューレの脱落

血管損傷による出血

解離

A-A ( V-V ）にカニュレーション

回路の接続ミスで A-V の循環

その他

0 20 40 60 80 100

19

3

52

6

35

1

9

対象：80 施設 
（無回答：11 施設）

件



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

インシデントもしくはアクシデント発生時にとった対応は？ 
各々の件数をお答え下さい（複数回答可）

補助循環の断念

カニュレーションのやり直し

回路、カニューレの接続し直し

その他

0 20 40 60 80 100

18

4

72

31

対象：80 施設 
（無回答：12 施設）

件



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

カニュレーション 
に関するインシデントもしくはアクシデントを経験したことがありますか？

2017 2015

2013 2011

N=357施設 
無回答：14施設

ある 
89 施設
（25.9％）

ない 
254 施設
（74.1％）

N=459施設 
無回答：7施設

ある 
79 施設
（17.5％）

ない 
373 施設
（82.5％）

N=382施設 
無回答：4施設

ある 
98 施設
（25.9％）

ない 
280 施設
（74.1％）

N=466施設 
無回答：9施設

ある 
71 施設（15.5％）

ない 
386 施設
（84.5％）



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

アンケート2017 アンケート2015 アンケート2013

患者影響レベル 件数 発生率* 件数 発生率** 件数 発生率***

0 13 0.12% 7 0.08% 10 0.14%

1～3a 66 0.63% 82 0.91% 105 1.46%

3b～5 31 0.30% 46 0.51% 32 0.45%

無回答：16施設 無回答：13施設 無回答：11施設

* 10,445件 に対する発生率 ** 9,041件 に対する発生率 *** 7,178件に対する発生率

カニュレーションに関するインシデント発生率



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

移動中や移動先（ＣＴ室やアンギオ室） 
でインシデントもしくはアクシデントを経験したことがありますか？

ある 
49 施設（10.7％）

ない 
411 施設（89.4％）

患者影響レベル 件数 発生率*

1～3a 77 0.74%

3b～5 3 0.03%

無回答：7施設
* 2年間の補助循環症例数（10,445件）に対する発生率

 

N=466 施設 無回答：6 施設



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

どのようなインシデントもしくはアクシデントでしたか？　 
各々の件数をお答え下さい（複数回答可）

カニューレが抜けた

移動中にバッテリー切れ

移動中に人工肺へのガス吹送を忘れていた

酸素ボンベのガスが途中でなくなった
ガスチューブが外れたのに気がつかなかった

（持続の）抗凝固剤が入っていなかった

遠心ポンプの回転数が変わっていた
装置が転倒した

回路が何かに引っかかり，回路が外れた

回路がキンクし，流量低下した

その他

0 10 20 30 40 50
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1

対象：55 施設 
（無回答：6 施設）

件



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

インシデントもしくはアクシデント発生時にとった対応は？ 
各々の件数をお答え下さい（複数回答可）

カニューレを再挿入した
ハンドクランクで手回しした

電源を接続した
換気を開始した

酸素ボンベを交換した
ガスチューブを接続した

（持続の）抗凝固剤を開始した
遠心ポンプの回転数を元の回転数に戻した

回路を再接続した
回路の折れを直した

予備の機器に取り替えた
その他

0 10 20 30 40 50

12
3

34
4
4

0
8

3
5

2
6

1

対象：55 施設 
（無回答：6 施設）

件



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

移動中や移動先 
に関するインシデントもしくはアクシデントを経験したことがありますか？

2017 2015

2013 2011

N=357施設 
無回答：11施設

ある 
46 施設
（13.3％）

ない 
300 施設
（86.7％）

N=459施設 
無回答：6施設

ある 
71 施設（15.7％）

ない 
382 施設
（84.3％）

N=382施設 
無回答：0施設

ある 
72 施設
（18.8％）

ない 
310 施設
（81.2％）

N=466施設 
無回答：6施設

ある 
49 施設（10.7％）

ない 
411 施設
（89.4％）



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

アンケート2017 アンケート2015 アンケート2013

患者影響レベル 件数 発生率* 件数 発生率** 件数 発生率***

0 ̶ ̶ 52 0.58% 107 1.49%

1～3a 77 0.74% 50 0.55% 66 0.91%

3b～5 3 0.03% 2 0.02% 1 0.01%

無回答：7施設 無回答：10施設 無回答：4施設

* 10,445件 に対する発生率 ** 9,041件 に対する発生率 *** 7,178件に対する発生率

移動中や移動先に関するインシデント発生率



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

電気の供給停止（停電など） 
に関するインシデントもしくはアクシデントを経験したことがありますか？

ある 
14 施設（3.0％）

ない 
446 施設（97.0％）

患者影響レベル 件数 発生率*

0 8 0.08%
1～3a 9 0.09%
3b～5 1 0.01%

無回答：6施設
* 2年間の補助循環症例数（10,445件）に対する発生率

 

N=466 施設 無回答：6 施設



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

どのようなインシデントもしくはアクシデントでしたか？　 
各々の件数をお答え下さい（複数回答可）

地域の（予定外の）広域停電

地域の計画停電

病院全館の（予定外の）停電

病院全館の計画的な停電

火災や地震が発生

サーキットブレーカーが作動

コンセントがショート

コンセントや電源ケーブルが破損

コンセントの脱落（故意・偶発含む）

その他

0 2 4 6 8 10

3
3

1
1
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2
2
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0

対象：20 施設 
（無回答：6 施設）

件



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

インシデントもしくはアクシデント発生時にとった対応は？ 
各々の件数をお答え下さい（複数回答可）

無停電回路により補助循環装置には影響なし

内蔵バッテリーの作動により停止せず

バッテリー作動せず，手回しにより対応

サーキットブレーカーをリセット

コンセントを延長

発電機を使用

コンセントを抜かれないように固定や明記

その他

0 2 4 6 8 10
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対象：20 施設 
（無回答：6 施設）

件



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

停電など電気の供給停止 
に関するインシデントもしくはアクシデントを経験したことがありますか？

2017 2015

2013 2011

N=357施設 
無回答：10施設

ある 
22 施設
（6.3％）

ない 
325 施設
（93.7％）

N=459施設 
無回答：4施設

ある 
13 施設（2.9％）

ない 
442 施設
（97.1％）

N=382施設 
無回答：3施設

ある 
21 施設
（5.5％）

ない 
358 施設
（94.5％）

N=466施設 
無回答：6施設

ある 
14 施設（3.0％）

ない 
446 施設
（97.0％）



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

アンケート2017 アンケート2015 アンケート2013

患者影響レベル 件数 発生率* 件数 発生率** 件数 発生率***

0 8 0.08% 11 0.12% 13 0.18%

1～3a 9 0.09% 5 0.06% 4 0.06%

3b～5 1 0.01% 0 0% 2 0.03%

無回答：6施設 無回答：2施設 無回答：2施設

* 10,445件 に対する発生率 ** 9,041件 に対する発生率 *** 7,178件に対する発生率

停電など電気の供給停止に関するインシデント発生率



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

医療ガスの供給停止を経験したことがありますか？

ある 
2 施設（0.4％）

ない 
461 施設（99.6％）

患者影響レベル 件数 発生率*

1～3a 2 0.02%

3b～5 0 0%

無回答：3施設
* 2年間の補助循環症例数（10,445件）に対する発生率

 

N=466 施設 無回答：3 施設



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

医療ガスの供給停止 
に関するインシデントもしくはアクシデントを経験したことがありますか？

2017 2015

2013 2011

N=357施設 
無回答：10施設

ある 
6 施設（1.7％）

ない 
341 施設
（98.3％）

N=459施設 
無回答：4施設

ある 
8 施設（1.8％）

ない 
447 施設
（98.2％）

N=382施設 
無回答：0施設

ある 
9 施設（2.4％）

ない 
373 施設
（97.6％）

N=466施設 
無回答：3施設

ある 
2 施設（0.4％）

ない 
461 施設
（99.6％）



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

アンケート2017 アンケート2015 アンケート2013

患者影響レベル 件数 発生率* 件数 発生率** 件数 発生率***

0 ̶ ̶ 1 0.01% 3 0.04%

1～3a 2 0.02% 8 0.09% 4 0.06%

3b～5 0 0% 0 0% 1 0.01%

無回答：3施設 無回答：4施設 無回答：1施設

* 10,445件 に対する発生率 ** 9,041件 に対する発生率 *** 7,178件に対する発生率

インシデント発生率（停電など電気の供給停止）



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

稼働中はハンドクランクなどを傍に準備していますか？

はい 
421 施設（91.7％）

いいえ 
38 施設（8.3％）

N=466 施設 無回答：7 施設



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

2017 2015

2013 2011

N=357施設 
無回答：13施設

N=459施設 
無回答：7施設

いいえ 
62 施設
（13.7％）

はい 
390 施設
（86.3％）

N=382施設 
無回答：1施設

はい 
319 施設
（83.7％）

いいえ 
62 施設
（16.3％）

N=466施設 
無回答：7施設 はい 

421 施設
（91.7％）

いいえ 
38 施設
（8.3％）

いいえ 
80 施設
（23.3％）

はい 
264 施設
（76.7％）

稼働中はハンドクランクなどを傍に準備していますか？



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

稼働中は予備の回路や人工肺は用意されていますか？

はい 
412 施設（90.0％）

いいえ 
46 施設（10.0％）

N=466 施設 無回答：8 施設



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

2017 2015

2013 2011

N=357施設 
無回答：15施設

N=459施設 
無回答：7施設

いいえ 
63 施設
（13.9％）

はい 
389 施設
（86.1％）

N=382施設 
無回答：1施設

はい 
294 施設
（77.2％）

いいえ 
87 施設
（22.8％）

N=466施設 
無回答：8施設 はい 

412 施設
（90.0％）

いいえ 
46 施設
（10.0％）

いいえ 
66 施設
（19.3％）

はい 
276 施設
（80.7％）

稼働中は予備の回路や人工肺は用意されていますか？



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

補助循環回路に血液浄化療法の回路を取り付ける事がありますか？

回路に直接取り付ける  
32 施設（7.0％）

緊急対応で 
取り付ける場合がある 
140 施設（30.4％）

小児の場合には取り付ける 
20 施設（4.4％）

取り付けない 
268 施設（58.3％）

N=466 施設 無回答：6 施設



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

補助循環回路への血液浄化療法回路の取り付け

N=459施設 
無回答：6施設

N=382施設 
無回答：1施設

回路に直接取り付ける 緊急対応で取り付ける場合がある
小児の場合には取り付ける 取り付けない

N=466施設 
無回答：4施設

32 施設（7.0％）

268 施設
（58.3％）

アンケート2011
データなし

2015

2013 2011

2017

140 施設
（30.4％）

20 施設
（4.4％）

38 施設（8.4％）

261 施設
（57.6％）

138 施設
（30.5％）

16 施設
（3.5％）

39 施設（10.2％）

201 施設
（52.8％）

118 施設
（31.0％）

23 施設（6.0％）



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

補助循環装置の定期メンテナンスは実施していますか？

はい 
450 施設（97.4％）

いいえ 
12 施設（2.6％）

点検の間隔 施設数　
半年毎 72 16.0%
１年毎 304 67.7%
２～３年毎 55 12.3%

不定期 0 0%

故障発生時のみ 0 0%

その他 18 4.0%
N=454 施設 無回答：5施設

N=466 施設 無回答：4 施設



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

2017 2015

2013 2011

N=459施設 
無回答：4施設

いいえ 
19 施設（4.2％）

はい 
436 施設
（95.8％）

N=382施設 
無回答：0施設

はい 
372 施設
（97.4％）

いいえ 
10 施設（2.6％）

N=466施設 
無回答：4施設 はい 

450 施設
（97.4％）

いいえ 
12 施設（2.6％）

補助循環装置の定期メンテナンスは実施していますか？

アンケート2011
データなし



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

定期メンテナンスを実施しているのは誰ですか？

メーカー 
315 施設（70.3％）

技士とメーカーの両方 
101 施設（22.5％）

その他  
2 施設（0.5％） 体外循環担当技士 

30 施設（6.7％）

N=454 施設 無回答：6 施設



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

定期メンテナンスを実施しているのは誰ですか？

N=440施設 
無回答：6施設

N=372施設 
無回答：5施設

体外循環担当技士 メーカー
技士とメーカーの両方 その他

N=454施設 
無回答：6施設

30 施設（6.7％）
2 施設（0.5％）

アンケート2011
データなし

2015

2013 2011

2017

315 施設
（70.3％）

101 施設
（22.5％）

33 施設（7.6％）
5 施設（1.2％）

305 施設
（70.2％）

91 施設
（21.0％）

59 施設
（16.1％）

7 施設（1.9％）

301 施設
（82.0％）



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

貴院では普段から「当直（もしくは夜勤）」をおこっていますか

はい 
218 施設（47.3％）

いいえ 
243 施設（52.7％）

N=466 施設 無回答：5 施設



補助循環（PCPS・ECMO）

JaSECT 安全対策委員会

2017 2015

2013 2011

N=459施設 
無回答：11施設

いいえ 
284 施設
（63.4％）

はい 
164 施設
（36.6％）

N=382施設 
無回答：2施設

はい 
66 施設
（17.4％）

いいえ 
314 施設
（82.6％）

N=466施設 
無回答：5施設

はい 
218 施設
（47.3％）

いいえ 
243 施設
（52.7％）

アンケート2011
データなし

貴院では普段から「当直（もしくは夜勤）」をおこっていますか
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補助循環施行時の夜間の管理体制はどのようにしていますか？ 
導入初期～１週間程度

施行場所で常時管理 
43 施設（9.3％）

施設内で待機し 
定期的に観察 

186 施設（40.4％）

施設内で待機し異常時に対応 
11 施設（2.4％）

自宅で待機し 
異常時に対応 

122 施設（26.5％）

自宅で待機し異常時は 
医師or看護師が対応 
4 施設（0.9％）

その他 
7 施設（1.5％）

N=466 施設 無回答：5 施設

当直者または夜勤者が対応 
88 施設（19.1％）
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2017 2015

2013 2011

N=459施設 
無回答：6施設

N=382施設 
無回答：1施設

施行場所で常時管理 施設内で待機，定期的に観察
施設内で待機，異常時に対応 自宅で待機，異常時に対応
自宅で待機，異常時は医師，看護師 当直または夜勤者が対応
その他

N=466施設 
無回答：5施設

43 施設（9.3％）

122 施設
（26.5％）

アンケート2011
データなし

補助循環施行時の夜間の管理体制はどのようにしていますか？ 
導入初期～１週間程度

186 施設
（40.4％）

11 施設（2.4％）

4 施設（0.9％）

88 施設
（19.1％）

7 施設（1.5％）

47 施設（12.3％）

170 施設
（44.6％） 139 施設

（36.5％）

10 施設（2.6％）

9 施設（2.4％）

6 施設（1.6％）

55 施設（12.1％）

127 施設
（28.0％）

227 施設
（50.2％）26 施設

（5.7％）

8 施設（1.8％）
10 施設（2.2％）
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補助循環施行時の夜間の管理体制はどのようにしていますか？ 
１週間以上経過し，長期の場合

施行場所で常時管理 
35 施設（7.6％）

施設内で待機し 
定期的に観察 

178 施設（38.6％）

施設内で待機し異常時に対応 
13 施設（2.8％）

自宅で待機し 
異常時に対応 

132 施設（28.6％）

自宅で待機し異常時は 
医師or看護師が対応 
4 施設（0.9％）

その他 
8 施設（1.7％）

N=466 施設 無回答：5 施設

当直者または夜勤者が対応 
91 施設（19.7％）
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2017 2015

2013 2011

N=459施設 
無回答：6施設

N=382施設 
無回答：1施設

施行場所で常時管理 施設内で待機，定期的に観察
施設内で待機，異常時に対応 自宅で待機，異常時に対応
自宅で待機，異常時は医師，看護師 当直または夜勤者が対応
その他

N=466施設 
無回答：5施設

35 施設（7.6％）

132 施設
（28.6％）

アンケート2011
データなし

補助循環施行時の夜間の管理体制はどのようにしていますか？ 
１週間以上経過し，長期の場合

178 施設
（38.6％）

13 施設（2.8％）

4 施設（0.9％）

91 施設
（19.7％）

8 施設（1.7％）

34 施設（8.9％）

179 施設
（47.0％）

139 施設
（36.5％）

10 施設（2.6％）

9 施設（2.4％）

10 施設（2.6％）

45 施設（10.0％）

137 施設
（30.3％）

223 施設
（49.3％）26 施設

（5.7％）

10 施設（2.2％）
11 施設（2.4％）
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その他，周辺機器を含めた補助循環に関する 
インシデントもしくはアクシデントについて

✦ ガスフラッシュ後の戻し忘れ（4施設） 

✦ 冷温水層のトラブル（3施設） 

✦ 数時間での血漿リーク 

✦ 酸素チューブ外れ 

✦ アラームの設定忘れ 

✦ PCPSの駆動中、酸素チューブ間にあるフィルターが破損 

✦ V-V ECMO施行中、人工肺送気ガスの炭酸ガスボンベ残量が空 

✦ 準備段階において遠心ポンプロック部の破損
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その他，周辺機器を含めた補助循環に関する 
インシデントもしくはアクシデントについて

患者影響レベル 件数 発生率*

0 32 0.31%

1～3a 31 0.30%

3b～5 16 0.15%
* 2年間の補助循環症例数（10,445件）に対する発生率

32 施設から報告あり
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アンケート2017 アンケート2015 アンケート2013

患者影響レベル 件数 発生率* 件数 発生率** 件数 発生率***

0 32 0.31% 33 0.37% 25 0.35%

1～3a 31 0.30% 33 0.37% 20 0.28%

3b～5 16 0.15% 3 0.03% 10 0.14%

N=32 N=32 N=13

無回答：3施設 無回答：1施設 無回答：0施設

* 10,445件 に対する発生率 ** 9,041件 に対する発生率 *** 7,178件に対する発生率

その他，周辺機器を含めた補助循環に関する 
インシデントもしくはアクシデントについて




